W Specyfikacji zapytania ofertowego , Zdazy¢ z pomocg” , prowadzonego bez zastosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych na podstawie art.4 pkt.8 wprowadza sig
nastepujace zmiany:

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1) pierwotne brzmienie ,Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest realizacja projektu +Zdazyc
z pomocy” dotyczacego dostawy i montazu 8 szt. defibrylatoréw, ktorego opis stanowi
Zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

UWAGA- Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia 2 letniej gwarancji producenta na
caly przedmiot zaméwienia i jego elementy skltadowe.”
nowe brzmienie , Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest realizacja projektu ,Zdqzyc z

pomocq” dotyczqcego dostawy i montazu 8 szt. defibrylatoréw, ktdrego opis stanowi Zatqgcznik
nr 1 do niniejszej specyfikacji.

UWAGA- Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia 5 letniej gwarancji producenta na
caly przedmiot zaméwienia.”

Zatacznik nr 1 SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZYCzPp
Szczegolowy opis defibrylatora
2) pierwotne brzmienie pkt 2, Defibrylator z baterig oraz jedng parg elektrod terapeutycznych

dla dorostych i jedna para elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jedna uniwersalng parg

elektrod dla dorostych i dla dzieci. Elektrody jednorazowe - wymiana elektrod nie moze

powodowaé koniecznoéci wymiany baterii”, w nowym brzmieniu skresla sig zapis wymiana
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nowe brzmienie pkt 2,Defibrylator z bateriq oraz jednq parq elektrod terapeutycznych dla

dorostych i jedng parq elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jednq uniwersalng parq elektrod

dla dorostych i dla dzieci. Elektrody jednorazowe.”

3) pierwotne brzmienie pkt 4” Wymagania dotyczace pracy, rejestrowania i przenoszenia
danych: - algorytm postepowania zgodny z aktualnymi, obowigzujgcymi wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytaciji.

- mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania bez konieczno$ci wymiany catego urzadzenia
w przypadku zmiany wytycznych.

- urzadzenie przeprowadza automatyczne testy sprawnosci technicznej w cyklu
codziennym przy pomocy baterii gtéwnej w tym poziom jej natadowania.

- posiada mozliwo$¢ przechowywania defibrylatora z podtgczonymi elektrodami.”
nowe brzmie pkt 4 ,Wymagania dotyczqce pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:

- algorytm postepowania zgodny z aktualnymi, obowiqzujgcymi wytycznymi Europejskiej Rady
Resuscytacji.

- mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania bez koniecznosci wymiany cafego urzqdzenia
w przypadku zmiany wytycznych.

- urzqdzenie przeprowadza automatyczne testy sprawnosci technicznej w cyklu

codziennym lub tygodniowym przy pomocy baterii gtéwnej w tym poziom jej natadowania



4)

5)

z zastrzezeniem, ze codzienna gotowosé do pracy powinna by¢ oznaczona wskaznikiem
widocznym na panelu gtéwnym urzqdzenia a wiec w przypadku awarii lub stabej baterii
urzqdzenie wskazuje problem niezaleznie od autotestow.

- posiada mozliwo$¢é przechowywania defibrylatora z podtqczonymi elektrodami.”

pierwotne brzmienie pkt 5 ,Wyposazony w baterig niefadowalng objeta gwarancja
producenta, zapewniajaca nie mniej niz 200 wytadowan maksymalng energia. Okres
trwatosci elektrod 24 miesiace i wiecej.”

nowe brzmienie pkt 4 ,Wyposazony w baterie nietadowalnq objetq gwarancjq producenta,

o Zzywotnosci 5 lat, zapewniajqcq nie mniej niz 100 wytadowar maksymalnq energiq. Okres
trwatosci elektrod 24 miesiqce i wiecej.”

Zatacznik nr 2 OFERTA WYKONAWCY

pierwotne brzmienie pkt3 ,Udzielamy 2 letniej gwarancji na przedmiot zamoéwienia i jego
elementy sktadowe”

nowe brzmienie pkt 3, udzielamy 5 letniej gwarancji na przedmiot zaméwienia”.
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